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 הוראות שימוש                                             

 
  קת לולאהדילב מצבי מדידה  2            

 התנגדות-התוצאה תתקבל באוהם  20Ω 200Ω 2000Ωלבורר  צד שמאל .א
 ( PSC TEST) תוצאה תתקבל בזרם  200A 2000A 20KAרר    צד ימין לבו .ב

          
 ל חוטי מדידה סטים ש  2            

 מודד תקע ישראלי + פלג ל  ב.     וטי בדידה + פלג למודדח .א
 

 וקות  דל N -Pו   E -Pות שנוריתחיל את הבדיקה לפני ה: אסור לאזהרה       

 .  אסור להתחיל בבדיקה – דלוקה  NOT PROCEDD    N -(Pאם נורית                       
         

 מסך  תאורת-ן צהוב לחצ •
      

 יש לוודא שהפזה והאפס לא הפוכים 
 .א' למכשיר  חוטי המדידה  מסט  מחברים את הפלג *  
 פזה, אפס וארקה.–החשמל מחברים את חוטי המדידה לשקע  *  
 ידלקו   P-N  -ו     P-E הנוריות   נוריות–חיבור נכון   *  
 דלק . ית  DO NOT PROCEED-הנוריתחיבור לא נכון  נורית  *  
 

 (DO NOT PROCEE) . חיבור לא נכון מראה שהפזה והאפס הפוכים
 

 לוודא שנוריות  ולאחר השחור והאדום המדידה בין חוט  יש להחליף  •
 WIRING CORRECT    .דלוקות 

 
 (iring correctW()דלוקות   N -Pו  PE- הנוריות כאשר רק תתבצע   לופ תבדיק

 
 (. 380חל איסור לבדוק על מתח ) בלבד . וולט  230למתח רשת תעשה  בדיקה

 בנטרול מפסק פחת .  –יש לבדוק את הקו        
 פוץ(. ) מפסק הפחת יקאין לה כל משמעות .ה אחרי מפסק הפחת בדיקל
 

 בדיקת תקינות 
 מחברים סט חוטי מדידה לבחירה סט א' או סט ב'. 
 (  TESTלא ללחוץ על לחצן ם .) מעבירים את הבורר לאחד המצבי 
 . ימחוברים כראו והאדמה  אפסבטרם בדיקה כאשר הפאזה וה 230vה יציגהמודד  
  
 מחוברים  המדידה לא חוטי  —כאשר החוטים מחוברים  Loמכשיר שמראה  
  
 Loיראה המכשיר  -אם הקו מקוצר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  PSCבדיקת 
 
כול לזרום בין מוליכים קו ( הוא הזרם הגבוה ביותר שיPSCרם הקצר הפוטנציאלי )ז
 בספק חד פאזי או בין מוליכים קו בספק תלת פאזי.  אפסו

 
מחשבת את הזרם שיזרום במקרה של תקלת קצר בין המוליכים החיים.  PSCבדיקת 
 בהתקנה חד פאזי או קו לקו/קו לנייטרלי על שלושה אפס , קו כלומר

 
 
 

 אזהרה 
 אין אחריות למכשיר שנפגם עקב בדיקה במתח גבוה ממתח רשת .א
 . אסור להתחיל בבדיקה –דלוקה    NOT PROCEDDאם נורית  .ב
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